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Die Bestimmung des Isotopengehaltes+ von schwerem Wasser ist für
den Betrieb eines Schwerwasserreaktors von großer Wichtigkeit.
Einerseits bedingen geringe Veränderungen im H20-Gehalt erhebliche
Veränderungen in der Neutronenbilanz des Reaktors, andererseits
sollten Stellen, an denen ~O in das Schwerwasser gelangen kann,
rechtzeitig erkannt werden, weil die Wiederaufkonzentrierung
von schwerem Wasser sehr teuer ist. Besonders der letzte Punkt
erfordert eine seh? empfindliche Methode zur Messung des Isotopen-
gehaltes von Wasserproben.
Der Reaktor FR2 in Karlsruhe ist ein mit D20 moderierter und ge-
kühlter,Forschungsreaktor. Das D20 des primären Kühlkreislaufes
gibt seine Wärme in Edelstahlwärmeaustauschern an einen mit H20
betriebenen sekundären Kreislauf ab. Daraus ergibt sich als Auf-
gabenstellung die Messung kleinster Abreicherungen im schweren
Wasser und die Messung geringer Mengen von schwerem Wasser im
Leichtwasserkreislauf. Weiterhin sollte eine einfache Möglichkeit
(bei geringer geforderter Genauigkeit) für die Messung des D20-
Gehaltes im ganzen Bereich zwischen 0 und 100 % vorhanden sein,
um alle im Reaktorbereich anfallenden Leck- und SammelwMsser
untersuchen zu können.
Im Chemielabor des Re~ktors FR2 im Kernforschungszentrum Karlsruhe
wurde bisher für genaue Messungen (±0,o03 Mol% H20 bzw. D20++)
die Dichte nach der Schwimmermethode ermittelt, während für
grobeÜbersichtsmessungen der Brechungsindex refraktometrisch
ermittelt wurde. Wegen der im Abschnitt 2 beschriebenen Nachteile
der Dichtemessung für die Bestimmung des Isotopengehaltes von
Wasserproben und des relativ großen Zeitbedarfs für eine Analyse
wurde nach einem anderen Verfahren gesucht. Das Verfahren sollte
bei wenigstens der gleichen Genauigkeit wie die Schwimmermethode
weniger störanfällig als diese sein, die Analysendauer sollte
kUrzer und die Messung mit den im Labor vorhandenen Mitteln
durchführbar sein.
+ Mit Isotopengehalt soll immer der Anteil an leichtem und schwerem
Wasserstoff in der Probe bezeichnet werden. Au~ die ebenfalls
möglichen Unterschiede in den Anteilen der verschiedenen Sauer-
stoffisotope wird gesondert hingewiesen.
++ Angegebene Konzentrationen bezeichnen immer, wenn nicht aus-
drücklich anders vermerkt, nominale Konzentrationen im Sinne von
Abs Jhnitt 2.1
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~. Verfahren zur Bestimmung des Isotopengehaltes von Wasserproben
In der Literatur werden zahlreiche Verfahren zur Bestimmung des
Isotopengehaltes von Wasser beschrieben. Einige dieser Verfahren~
wie z.B. die Massenspektroskopie (1 bis 5)~ die Kernresonanz-
spektroskopie (6, 7) und die Emissionsspektralanalyse (8) liefern
zwar genaue Resultate, können aber nur mit großem aparativem Auf-
wand und te~en Geräten du~chgeführt werden. Andere Verfahren,
wie z.B. die Dampfdruckmessung (9, 10), die Gefrierpunktmessung
(11), die Messung der Absorption von gesättigten Lösungen
{z.B. von CuS04 in H20!D20-Mischungen (12» oder die gaschromato-
graphische Analyse der nach der Zersetzung des Wasser erhaltenen
~!D2~Mischungen(13 - 18) sind zwar mit einfachen Mitteln durch-
zuführen, jedoch wird günstigste~falls eine Genauigkeit von
± 0,02 ~ H20 bzw. D20 erzielt. Auch die mehrfach vorgeschlagenen
kernphysikalischen Methoden, die Aktivierungsanalyse mit schnellen
Neutronen (19) (hier werden durch Streuung von schnellen Neutronen
an Deuter'iumkernen Deuteronen erzeugt, die nach 016(d,n)F17
das zu messende Fluor-17 lsotop bilden), oder die Photodissoziation
des Deuteriumkernes (20.21) sind zu aufwendig und die Ergebnisse
sind nicht genauer als die mit den anderen zitierten Verfahren
erzielten.
Die gegenwärtig am häufigsten angewandten Verfahren sind Dichte-
messungen (1,2,22 bis 35), Messungen des Brechungsindexes
(1,2,36) und die Infrarotspektroskopie (37 bis 63). Die erziel-
bare Genauigkeit beträgt in günstigen Fällen bei der Dichternessung
und der Infrarotspektroskopie etwa ± 0,001 %H20 bzw. D20, bei
de~ interferometrischen Messung des Brechungsindexes etwa
~:o,o1 und bei der refraktemetrischen Messung des Brechungs-
indexes etwa.%o,1 %H20 bzw. D20.
Die Dichtemessungen und die Messung des Brechungsindexes haben
als gemeinsamen Nachteil, daß die zu analysierende Probe sehr
sauber sein muß. Bei den oft notwendigen langwierigen Reinigung.~­
verfahren besteht aber die Gefahr, geringe Mengen an Leicht~
wasser \z.B. in Form von Luftfeuchtigkeit) einzuschleppen ~d
dadurch das Ergebnis zu verfälschen. Bei der Dichtemessung muß
2.1
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außerdem noch das Verhältnis der Sauerstoffisotope 016,017,018
bekannt sein, da es die Dichte stark beeinflußt (28). Dieses
Verhältnis kann sich aber bei Reinigungsverfahren wie z.B. der
Destillation über KMn04 oder CuO durch Isotopieeffekte verändern,
(2); das Ergebnis würde dadurch wiederum verfälscht.
Die Infrarotspektroskopie ze~ diese Nachteile nicht. Es wird
keine sehr große Reinheit der Proben gefordert (vergI. 3.1) und
das Verhältnis der Sauerstoffisotope geht nicht mit in die Messung
ein. Außerdem benötigt man für eine infrarotspektroskopische
Analyse wenig Zeit. Wegen der vielen Vorteile dieses Verfahrens
wurde es als die in der Einleitung geforderte neue Methode
ausgewählt. Zur Verfügung steht das PMQ II Photometer der Firma
Carl Zeiss, Oberkochen, mit einem Photowiderstand als Detektor.
Der Meßbereich dieses Gerätes reicht im nahen Infrarotgebiet
bis 2,5 ~ Wellenlänge. Im Eidgenössigen Institut für Reaktor-
forschung in Würenlingen/Schweiz (56) werden mit diesem Gerät
Isotopengehalte von Wasserproben ermittelt.
Im nächsten Abschnitt werden Literatur und Grundlagen der infra-
rotspektroskopischen Bestimmung des Isotopengehaltes von Was-
serproben kurz beschrieben.
,
Infrarotspektroskopische Bestimmung des Isotopengehaltes von
Wasserproben
In einer Mischung von leichtem und schwerem Wasser liegen drei
Molekelarten im thermischen Gleichgewicht nebeneinander vor~
H20 + D20 ~2 HDO
Die Gleichgewichtskonstante dieser Reaktion beträgt bei 20 °c
= K = 3,8. (1,41)
LH20_7 rD-20_7
Abb.1 ist eine Darstellung dieser Funktion. Bei kleinen
nominalen Konzentrationen an D20 liegt in Wirklichkeit praktisch
nur HDO, jedoch kein D20 vor+und die HDO-Konzentration ist
der nominalen Konzentration an D20 direkt proportional.
+ Wie man aus der Gleichgewichtskonstante errechnen kann, sind
z.B. im Gleichgewicht bei 20 °c 98 %H20 + 1,99 %HDO +
0,01 %D20 vorhanden.
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Da die Kurve für HDO symmetrisch verläuft, hat man die gleichen
Verhältnisse bei geringen nominalen Konzentrationen an H20;
auch hier ist nur HDO und kein H20 vorhanden und die Konzentration
an HDO ist der nominalen HO-Konzentration direkt proportional.
2
Bei der Auswahl einer infrarotspektroskopischen Methode muß
auf das gleichzeitige Vorhandensein dieser drei Molokelarten ge-
achtet werden. Auf Grund der großen relativen Massenunter-
schiede in den drei MolekeIn haben sie energetisch verschiedene
Schwingungszustände, was sich in unterschiedlichen Wellen-
längen der Maxima der Absorptionsbanden zeigt. Tabelle 1 ent-
hält für die 3 Molekelarten die Wellenlängen der Absorptionsmaxima
der verschiedenen Grund- und Kombinationsschwingungen. Nicht
alle dieser Wellenlängen lassen sich für die Messung benutzen,
da sich die Banden verschiedener Molekelarten häufig über-
lappen. Es ist daher auch nicht zu erwarten, daß das Lambert-
Beer'sche Gesetz, die Linearität der Extinktion mit der
Konzentration einer Molekelart, über größere Konzentrations-
bereiche erfüllt ist.
Die von den einzelnen Autoren angegebenen Wellenlängen, Meß-
bereiche und Genauigkeit sind in Tabelle 2 zusammengestellt.
Die meisten Autoren verwenden für genaue Messungen Wellenlängen
oberhalb von 2,5 ~. Nur Silbermann (43) benutzt eine Wellen-
länge von 1,47 ~ (s.Tab.1 : 2v1, 2v3, (v1+v3) H20 und 2v3 HDO)
für genaue Messungen von Proben mit über 99 % D20 und Baertschi
(56) eine solche von 2,48 ~ (s.Tab.1 : etwa (v1+v2) HDO) für
genaue Messungen von Proben mit über 99,2 Mol% D20. Betrachtet
man die Absorptionsbanden, wie sie z.B. bei Gläser (54) oder in
Abb. 2 und 3 der vorliegenden Arbeit (3. unten) dargestellt
sind, so sieht man, daß bei 2,48 ~ eine viel größere Empfindlich-
keit für kleine Mengen H20 im D20 vorhanden ist als bei 1,47 ~.
Für Übersichtsmessungen mit geringerer' Genauigkeit wird die
Wel±enlänge bei 1,47 ~ (von einigen Autoren auch 1,45 ~) häufiger
benutzt, es muß jedoeh dabei wegen des großen molaren Extinktions-
koeffizienten bei dieser Wellenlänge:~it sehr kleinen Schicht-
- 5 -
dicken der Küvetten (kleiner als 1 mm) gearbeitet werden. Eine
weitere von einigen,Autoren verwendete Wellenlänge unter
2,5 ~ ist 1,67 ~, das Maximum der Kombinationsschwingungsbande
(vi + v3) HDO; die erzielte Genauigkeit beträgt jedoch besten-
falls ± 0,02 % H20 bzw. D20 (53, 57, 58). Baertschi (56)
verwendet noch für Überschlagsmessungen die Wellenlänge von
1,36 ~ und Hoffmann (42) mißt dünne Wasserschichten auf Probe-
körpern bei 1,96 ~. Letztere Wellenlänge läßt sich jedoch nur
bei dünnsten Schichten von einigen ~ Dicke, wie sie a4aorb1ert
auf Oberflächen vorliegen, verwenden.
3. Ergebnisse der Untersuchungen mit dem PMQ II-Photometer
Abb.2 zeigt die gegen eine leere Küvette der gleiqhen Art
aufgenommenen Absorptionskurven verschieden konzentrierter
Wasserproben. Die Kurven sind wegen der starken Überlagerung
der einzelnen Banden wenig strukturiert, die Extinktionswerte
fast überall sehr groß (geringe Durchlässigkeit) und die Aus-
wahl einer für die Messung geeigneten Wellenlänge nicht möglich.
Füllt man hingegen die Vergleichsküvette mit einem hochkonzentrierte
Standardwasser (in unserem Falle enthält das Standardwasser
99,751 Mol %D20), so erhält man als Differenzs~ektrenAbb.3.
Ein 98,5 Mol %iges D20, das also nur 1,2 Mol %H20 mehr enthält
als das Standardwasser, absorbiert danach besonders bei 1,67,
2,05 und 2,50 ~, während bei 1,2 ~ eine Messung im ganzen
Konzentrationsbereich von 0-100 Mol %D20 mit geringerer
Empfindlichkeit möglich ist.
Im Bereich niedriger D20-Konzentrationen ist es besser, statt
des obigen Standardwassers Leichtwasser natürlicher Isotopen-
zusammensetzung als Vergleichsprobe zu verwenden. Abb. 4 zeigt
das gegen dieses Wasser ~ufgenommene Differenzspektrum einer
Probe mit 2,8 Mol %D20. Die positiven und negativen Extrem-
werte der Extinktion entstehen durch die Überlagerung der
H20- und HDO-Banden, bei negativen Extinktionswerten absorbiert
die Vergleichsprobe stärker als die nur 97,2 Mol %H20 enthaltende
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Analysenprobe. Das Absorptionsmaximum bei 1,67 ~ entspricht
wieder der (vi + v3) HDO-Bande.
Unter anderen Aufnahmebedingungen als bei Abb.2 bis 4 wird eine
etwas andere Kurvenform erhalten. Ändert man die Breite des
Eintrittsspaltes am Photometer, so verändert man damit auch
die Bandbreite des verwendeten Lichtes, was sich auf die
,Kurvenform auswirkt. Je kleiner die Breite des Eintrittsspaltes
ist, desto kleiner ist auch die Bandbreite des verwendeten
Lichtes, desto mehr nähert man sich also dem angestrebten Ideal-r----:::'
monochromatischen Licht. Man kann jedoch die Spaltbreite nicht
beliebig klein machen, da wegen der sonst notwendi§:en hohen
Verstärkung am Detektor das ~aus~en des Photowiderstandes die
Messung erschweren und das Ergebnis verfälschen kann.
Bei gleicher Spaltbreite, aber anderer als in Abb. 2 bis 4
verwendeter Schichtdicke erhält man ebenfalls eine andere
Kurvenform, weil z.B. der Extinktionskoeffizient im Wellen-
längenbereich der Bandbreite des verwendeten Lichtes nicht
überall gleich groß ist.
Alle der in 3.1 bis 3.4 beschriebenen Messungen wurden bei
Verwendung einer 1 cm Küvette (wegen der größeren Empfindlich-
keit) nach dem oben ar~~ebenen Vergleichsverfahren durchge-
führt: Die Analysenprobe wird in die Küvette eingefüllt und
gegen eine analoge Küvette, die mit einem geeigneten Vergleichs-
wasser (möglichst ähnlicher Konzentration wie das Analysen-
wasser) gefüllt ist, ~messen. Dadurch können kleine Extinktions-
unterschiede im empfindlichsten Teil der Photometerskala ab-
gelesen werden; außerdem kompensieren sich Temperatureffekte
weitgehendstes. unter 3.4).
3.1 Proben mit einem D20-Gehalt von mehr als 95 Mol %
Wie schon oben beschrieben, zeigt hochkonzentriertes Schwer-
wasser, gemessen gegen Standardwasser mit 99,751 Mol %D20,
bei 1,67, 2~ oB und 2, 5 ~ verstärkte Absorption. Da schon für
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das Vergleichswasser bei 2,05 I.l die Durchlässigkeit gegen
Luft gemessen nur 0,2 % (Extinktion größer als 2,2) beträgt
(s. Abb.2), müßte bei dieser Wellenlänge mit einem sehr
großen Spalt und sehr großer Verstärkung gemessen werden.
Bei einer so großen Verstärkung liegt man aber im Gebiet
des thermischen Rauschens des Photowiderstandes, wodurch eine
Ablesung des Meßwertes unsicher wird.
Zunächst soll nun die Absorption bei 2,5 I.l näher betrachtet
werden. Abb.5 zeigt Absorptionskurven bei dieser Wellenlänge
in 'Abhängigkeit von der Spaltbreite und der Schichtdicke. Bei
Verwendung einer 1 cm Küvette erhält man hier ein Extinktions-
maximum, das sich mit abnehmender Spaltbreite nach kürzeren
Wellenlängen verschiebt. Dieser Effekt wurde bereits oben
beschrieben.
Die günstigste Spaltbreite ist bei Verwendung einer Schicht-
dicke von 1 cm 0,3 mm. Bei diesem Spalt sind keine Rausch-
effekte sichtbar und die Photometerskala steht rUhig. Mit
dieser Spaltbreite wurde dann auch immer gemessen, wenn
auch bei kleineren Spaltbreiten eine etwas größere Empfind-
lichkeit zu verzeichnen ist (s. Abb.5). Die güristigste
Wellenlänge wäre bei diesem Spalt 2,485 I.l, da hier die
Abhängigkeit der Extinktion von der ebngestellten Wellen-
länge, also der Wert dEIA tiNull ist. Da die Wellenlänge von
2,48 I.l am Photometer bequemer und sicherer einzustellen ist
als 2,485 I.l und ein eventueller Einstellfehler der Wellen-
länge 2,48 I.l nur einen nach vernachlässigbar kleinen Extinktions-
fehler bringt+, wurde 2,48 I.l als Wellenlänge für' die Messungen
von hochkonzentriertem Wasser ausgewählt.
Trägt man die bei 2,48 I.l, Spaltbreite 0,3 mm, Schichtdicke 1 cm,
gemessenen Extinktionswerte gegen die Konzentration an H20
oder D20 auf, so erhält man (s. Abb. 6) im Gebiet zwischen
99,2 und 99,75 Mol %D20 eine Gerade. Man kann in diesem
engen Konzentrationsgebiet einen molaren Extinktionskoeffizi-
+Bei einer falschen Einstellung der Wellenlänge um ± 0,0015 I.l
verändert sich der Extinktionswert bei der Messung eines
99,3 Mol %igen D20 erst um + 0,001. Die Reproduzierbarkeit
der Einstellungen der Wellenlänge von 2,46 I.l ist aber besser
als + 0,0015/11
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Eenten Ern = c. I (c= Konzentration in Mol %,
I = Schichtdicke in cm, E ; gemessener Extinktionswert)
errechnen. Er ergibt sich zu E = 0,669 + 0,005 Extinktions-m -
einheiten/Mol %H20. (Bei Verwendung einer 0,5 cm Küvette
und einer Spaltbreite von 0,1 mm erhält man entsprechend
Abb. 5 einen Wert von Em = 0,764.)
Eine Extinktionsdifferenz von 0,001, wie sie am Photometer
noch ablesbar ist, bedeutet also eine Konzentrationsdifferenz
von 0,0015 Mol % H20 (1 ern-Küvette) zwischen dem Wasser in"
der Vergleichsküvette und der Analysenprobe. Damit ist die
Empfindlichkeit des Verfahrens mit 0,0015 Mol %H20 gegeben.
Bei Berücksichtigung aller möglichen Fehler kann eine Ge-
nauigkeit der Messung von besser als ± 0,003 Mol % angegeben
werden. In einigen speziellen Fällen liegt sie sogar bei
± 0,0015 Mol %. Ein solcher Fall ist die Messung des schweren
Wassers aus dem Reaktorkreislauf. Hier erfolgt die Probenahme
nach dem unter Abschnitt 4 beschriebenen Verfahren, das Was-
ser ist extrem sauber (Leitfähigkeit kleiner als oJ5 ~S) und
die gemessenen Extinktionswerte liegen bei 0.,1028, also im
empfindlichsten Ablesegebiet der Photometerskala. Dazu kommt
noch, daß sich bei dem kleinen Meßwert der Fehler im Wert
des molaren Extinktionskoeffizienten bei der Berechnung der
Konzentration des Analysenwassers nicht bemerkbar macht.
Gelöste Gase sowie zahlreiche gelöste Salze stören die Messung
nicht, z.B. hat K2cr207
, das von der Reinigung der Küvetten
zurückbleiben kann, bis zu einer Konzentration von o~1 %
kaum einen Einfluß auf das Meßergebnis. Ein merklicher Meß-
effekt tritt nur dann auf, wenn entweder die gelösten Stoffe
bei der Meßwellenlänge selbst absorbieren oder wenn beim
Lösevorgang starke Volumeneffekte auftreten. (z.B. beim Lösen
von Na2~04 oder auch D2S04). Schwebstoffe müssen natürlich
aus der Probe entfernt werden, da sie durch Streuung des
Lichtes eine Verfälschung des Ergebnisses hervorrufen.
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Für Wasserproben mit weniger als 99,2 Mol %D20 wird in einem
Schwerwasserreaktorbetrieb i.a. keine so hohe Genauigkeit gefordert
wie für Proben im Bereich der Reaktorqualität. Unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse aus der Literatur (s. Tab.2) und der
Abb.3 dieses Berichtes wird bei 1,67 ~ die HDO-Bande gegen
das Standardwasser gemessen. Abb.7 zeigt die Absorptionskurven
um 1,67 ~ für Proben verschiedener Konzentrationen, wie man
sie bei Verwendung einer 1 cm Küvette und einer Spaltbreite
von 0,02 mm erhält. Erwartungsgemäß ist 1,67 ~ die beste
Wellenlänge, da hier t3 AI AE = ° und 6 EI Ä C am größten ist.
Man erhält beim Auftragen von E = f (c) eine Kurve, die im
Bereich von 96 bis 100 Mol %D20 eine Gerade ist (Abb.8). Für
den geraden Teil kann man einen molaren Extinktionskoeffizienten
von 0,110 + 0,001 Extinktionseinheiten/Mol %H20 errechnen.
Eine Änderung der Extinktion von 0,001 zeigt also eine Konzen-
trationsdifferenz von 0,01 Mol %H20 zwischen dem Standard-
und dem Analysenwasser an. Die erzielbare Genauigkeit beträgt
bei Berücksichtigung aller Fehlermöglichkeiten + 0,02 Mol %H20
bzw. D20.
3.2 Proben mit einem D20-Gehalt von 0-100 Mol %
Hier könnte man eine H20-Bande auswählen. Die einzige bei
Verwendung des PMQ 11 Photometers mögliche ist jedoch die
1,47 ~ Bande, bei der, wie schon beschrieben, sehr kleine
Schichtdicken verwendet werden müssen. Die von Baertschi (56)
vorgeschlagene Wellenlänge von 1,)6 ~ ist ebenfalls nicht be-
s sonders gut geeignet, da nach Abb.9 an dieser Stelle ein sehr
großer Wert für AAl AE erhalten wird. Naah Abb.9 ist die
Wellenlänge von 1,21 ~ geeignet, wenn hier auch die Empfind-
lichkeit kleiner als bei 1,)6 ~ ist. Abb.10 zeigt die Eich-
kurve für Wasserproben von 0-100 Mol %D20, die man bei Ver-
wendung einer 1 cm Küvette, Spalt 0,01 mm und einer Wellen-
länge von 1 21 ~ erhält. Sie gestattet es, im ganzen Bereich
aus den gemessenen Extinktionswerten die Konzentration auf
± 0,2 Mol %genau abzulesen. Diese Genauigkeit ist i.a. aus-
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reichend. Die Eichkurve verläuft im Gebiet von 0 bis 60 Mol %D20
linear. Silbermann (43) findet bei 1,47 ~ ebenfalls Linearität
zwischen 0 und 60 %D20 in der Probe. Da die Konzentration an
H20 wegen des Gleichgewichtes mit dem HDO (s. Abb.1) nicht
linear mit der norr.tnalen H20-Konzentration ansteigt, handelt
es sich wohl um eine Überlappung von mehreren Banden, die zu
der gefundenen Linearität führt.
Für ganz grobe und schnelle Überschlagsmessungen kann bei der
gleichen Wellenlänge von 1,21 ~ und Spaltbreite von 0,01 mm
auch gegen Luft (leere Küvette) an Stelle von Standardwasser
gemessen werden. Wegen des negativen Extinktionskoeffizienten
des Standa~dwassers gegen Luft bei 1,21 ~ (s. Abb.2) muß
zu dem gemessenen Extinktionswert ein Wert von 0,016 hinzu-
gezählt werden, wenn man aus der gleichen Eichkurve Abb.10 die
Konzentration entnimmt. Das Ergebnis ist auf etwa + 2 Mol %H20
bzw. D20 genau.
3.3 Proben mit einem D20-Gehalt von weniger als 10 Mol %
Wie bereits oben beschrieben, wird hier gegen Leichtwasser na-
türlicher Isotopenzusammensetzung als Vergleichsprobe gemessen.
Auch hier ist, wie bei den hohen Konzentrationen, die 1,67 ~
(vi + v3) HDO Bande für die Messung geeignet, jedoch ist die
Bande stärker durch andere Banden überlagert als im Gebiet
hoher D20-Konzentrationen (vergleiche z.B. Abb.7 und Abb.11).
Abb.11 zeigt die Form der Absorptionskurve für verschieden
konzentrierte Wässer, wie ,man sie mit einer 1 cm-Küvette und
einem Spalt von 0,3 mm erhält. Die Funktion E = f(c) ist wieder
im unteren Teilstück bis etwa 5 Mol %D20 linear (s. Abb.12),
jedoch erhält man hier einen molaren Extinktionskoeffizienten
von 0,055 Extinktionseinheiten/Mol %D20. Er ist nur halb so
groß wie der für das H20 im D20 in Abschnitt 3.1 erhaltene,
obwohl die gleiche Molekelart HDO gemessen wird. Die Ursache
hierfür liegt in der starken Überlagerung der Bande im
Leichtwasserbereich. Aus der Eichkurve in Abb.12 bzw. mit Hilfe
des Wertes des molaren Extinktionskoeffizienten kann man die
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Konzentration auf + 0~02 Mol % D20 im H20 genau ermitteln;
die untere Nachweisgrenze liegt bei etwa 0~05 Mol %D20 im
H20.
3.4 Einfluß der Temperatur auf die Messung der D20-Konzentration
Es ist allgemein bekannt~ daß die Intensitäten der Infrarot-
Banden von Molekülen stark von der T~mperatur abhängen. Im
vorliegenden Falle kommt dazu noch die Veränderung des H20/
D20!HDO-GleiChgewichtes mit der Temperatur. Man sollte also
einen sehr starken Einfluß der Temperatur auf die Messungen
erwarten. Ein solcher starker Temperatureinfluß wurde auch in
der Literatur beschrieben (38,45~47~51~52,54~57,60~61),
allerdings bei anderen Wellenlängen als den hier verwendeten.
Ein wesentlicher Vorteil bei der vorliegenden Arbeit ist es,
daß bei dem verwendeten Differenzverfahren immer Proben ähn-
licher Zusammensetzung (außer bei 0-100 Mol%igen Proben)
miteinander verglichen werden. Dadurch kompensieren sich die
Temperatureffekte weitgehend.
Man bemerkt den Temperatureinfluß besonders dann~ wenn die
Küvetten mit dem Analysen- und dem Standardwasser verschiedene
Tempera~uren haben. Eine höhere Temperatur des Analysen-
wassers als des Standardwassers bedingt folgende mittlere
Fehler:
2~48 lJ., Spalt 0~3 mm, 1 cm Küvette: AE = +0~006/oc, das be-
deutet einen Fehler in der Bestimmung der
Konzentration von + 0,009 Mol %/oC im
Konzentrationsbereich von 99,2 bis 99,7 Mol %D20
1,67 lJ., Spalt 0,02 mm~ 1 cm Küvette, hohe D20-Konzentrationen:
~E = -o~ 0007/oC~ der entsprechende Konzentrations-
fehler im Bereich von 95 bis 100 Mol% D20
beträgt -0,006 Mol %/oC
1,21 lJ., Spalt 0,01 mm, 1 cm Küvette: im Mittel für das Konzentration~
gebiet von 0-40 Mol %D20.4 E = -0,0002/
oC,
der entsprechende Konzentrationsfehler beträgt
0,05 Mol %/oC.
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1,67 ~, Spalt 0,3 mm, 1 cm Küvette, nied~re D20-Konzentrationen:
6E = -0,007 JOC, entsprechend einem Konzen-
trationsfehler von -0,15 Mol% ;Oe.
Ein Temperatureffekt der geschilderten Art kann also zum Teil
betr~chtliche Verfälschungen der Meßergebnisse bewirken. Zum
Glück ist jedoch eine Differenz der Temperaturen von Meß- und
Vergleichswasser leicht zu vermeiden. Läßt man beide bereits
gefüllten Küvetten wenigstens 30 Minuten im gleichen Raum mit
dem Photometer stehen, so ist die Temperatur der Küvetten auf
besser als 0,05 °c angeglichen, der entsprechende Fehler wird
also vernachl~ssigbar klein.
Ein anderer Temperatureffekt, der die Messungen beeinflussen
kann, ist die Änderung der Eichkurven mit der Temperatur. Zur
Untersuchung dieses Effekteiist die Thermostatisierung des
Probenwechslers am Photometer nicht geeignet, da sie keine
hinreichend genaue Temperaturgleichheit der einzelnen Küvetten
garantiert. Es wurde daher die Raumtemperatur zwischen 14 und
30 °Cvariiert. Es zeigte sich, daß bei allen in der vorliegenden
Arbeit verwendeten Wellenlängen die Extinktionswerte sich nur
wenig mit der Temperatur ändern. In Abb.13 tnd ,14 ist der Ein-
. ..--
fluß der Raumtemperatur auf die molaren Extinktionskoeffizienten
bei hohen D20-Konzentrationen dargestellt. Dei 2,48 ~' Spalt-
breite 0,3 mm, steigt Emmit der Temperatur um 0,25 %JOC,
bei 1,67 ~' Spaltbreite 0,02 mm fällt Ern um 0,4 % jOe. Auch
Ceccaldi (52) beschreibt solche Temperatureffekte mit umge-
kehrten Vorzeichen bei größeren Wellenlängen. Bei starken
Schwankungen der Raumtemperatur~~hd:gr.öße,I'en'Extinktionswerten
muß man also die Raumtemperatur berücksichtigen; bei Extinktions-
werten von kleiner als 0,05 (s. die Messung des Reaktorwassers,
wo 0,028 gefunden wird) kann der Effekt der Raumtemperatur
zwischen 19 und 25°C jedoch vernachlässigt werden.
Für Messungen von Proben mit 0-5 Mol% D20 bei 1,67 ~' Spalt-
breitao,3 mm, wurde ein noch geringerer Temperatureffekt
als oben gefunden, so daß hier i.a. die Raumtemperatur nicht
zu berücksichtigen ist.
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Für die Messung von 0-100 Mol% D20 bei 1,21 ~, Spaltbreite
0,01 mrn, erhält man für jede Temperatur eine andere Eichkurve,
bei hohen D20-Konzentrationen (kleine Extinktionswerte) steigt
die Extinktion mit der Temperatur an, bei niedrigen Konzen-
trationen an D20 (große Extinktionswerte) fällt die Extinktion
mit steigender Temperatur ab. Auch hier ist jedoch die größte
Änderung der Extinktion mit der Temperatur nur 0,4 % jOe.
Abb.15 zeigt die Extinktionsänderung für zwei Proben ver-
schiedener Konzentration mit der Temperatur. Die in Abschnitt 3. 2
angegebene Genauigkeit gilt damit naturgemäß nur bei Berück-
sichtigung der Raumtemperatur.
4. Verwendete Küvetten und Standardwasser
Für alle durchgeführten Messungen, außer bei der Aufnahme der
Absorptio~sspektrenin Abb.2,3 und 4. wurden 1 cm Durchfluß-
küvetten aus Quarzglas Infrasil (Markenzeichen QI) verwendet,
die uns die Fa. Hellma+ freundlicherweise nach Wunsch ange-
fertigt hat (s. Abb. 16 und 17). Das Volumen dieser Küvetten
beträgt etwa 3 ml. Sowohl für die Probe als auch für das
Standardwasser wurden stets je zwei Küvetten gefüllt, um
Fehler durch Küvettenverschmutzungen leicht erkennen zu können.
Die Küvetten wurden über kurze flexible Schlauchverbindungen
nach Abb.16 und 17 an einen Vierweghahn mit Teflonstopfen++
angeschlossen. In der Stellung I de~ Hahnes werden die Küvetten
im Durchfluß gespült und gefüllt, indem die Stelle Ca) am
Hahn direkt mit dem Pr6benahmestutzen am Reaktorkreislauf
und die Stelle (b) mit einem Vorratsgefä~verbunden wird.
In der Stellung 11 des Hahnes~ind die Küvetten verschlossen.
Spült man die Küvetten mit etwa dem 10-fachen Küvettenvolumen,
erUbrig t _. sich i. a. eine vorherige spezielle Trocknung
(40,41,44,62). Nur wenn in vorher mit Leichtwasser gefüllten
Küvetten das Standard-D20 eingefüllte werden sollte (und \~ße­
kehrt), so wurden die KtNetten vorher unter Vakuum ge-
trocknet.
+ Fa.Hellma GmbH, ~lüllheim/Baden, Küvetten ähnlich Modell 154
++ bezogen von der Firma M.W.Heinz u. Co., Bensheim
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Um zu vermeiden, daß zu jeder Analyse erneut Standardwasser
in die Vergleichsküvetten eingefüllt werden muß, wurde eine
Küvette mit diesem Wasser gefüllt und abgeschmolzen. Die
KonSanz der Konzentration des Wassers in dieser Küvette wird
über einen längeren Zeitraum kontrolliert. Der Versuch ist noch
nicht abgeschlossen.
Das von uns verwendete Standardwasser hat eine Konzentration
von 99,751 Mol% D20. 20 kg dieses Wassers, dessen Isotopengehalt
von Zeit zu Zeit nach anderen Verfahren kontrolliert wird,
befinden siuh in einem Edelstahlbehälter, der als einzige
Öffnung einen Probenahmestutzen der Fa.Bopp und Reuther+
besitzt. Das Verschlußstück dieses Stutzens ist eine Gummi-
membran, die zur Entnahme von Proben mit einer Injektions-
nadel durchstochen wird. Die Küvetten für das Vergleichs-
wasser werden direkt an diese Nadel angeschlossen. Der Vorrats-
behälter wird von Zeit zu Zeit mit trockener Luft belüftet.
Das Wasser im Stahlbehälter zeigt über 3 Jahre keine meßbare
Abreicherung.
5. Zusammenfassung
Es werden Verfahren zur Bestimmung des Isotopengehaltes von
Wasserproben mit Hilfe des Spektralphotometers PMQ II der
Fa.Zeiss beschrieben. Durch Anwendung eines Diff~renzverfahrens
gelingt es, Proben mit 99,2-99,7 Mol% D20 auf + 0,0015 Mol%
genau, Proben mit 0-5 und 95-100 Mol% D20 auf .± 0,01 Mol% genau
und Proben mit 0-100 Mol% D20 auf +0,2 Mol% genau zu bestimmen.
Diese angegebenen Gencuigkeiten sind relative Genauigkeiten,
ein Fehler in der Bestim~ung der Konzentration des Standard-
Wassers geht in die Absolutwerte der Meßergebnisse ein.
Das Verfahren ist schnell und wenig störanfällig. Unterschiede
im Gehalt an schweren Sauerstoffisotopen, wie sie in Proben
von schwerem Wasser vorkommen, beeinflussen die Messung nicht.
Probenahme und Meßtechnik bei Verwendung von Durchflußküvetten
aus Quarzglas Infrasil werden beschrieben.
+ Fa. Bopp und Reuther GmbH, Mannheim-Waldhof
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Tabelle 1? wurde entnommen bei Stevens und Thurston, AECL.295 (lJ.O)





Jahr Zi- verwen- Meßbereich Genauig- Bemerkungen
tat dete Wel- in keit '.
N!'. lenlänge Mol% D20 :t Mol%
II
t Thornton 1950 37 3,98 Obis 5 0~03
Trenner 1952 38 3,,98 Obis 5
. Lecomte 1953 39 1,,66 96 - 100 O~1
1954 1,,66 mittl.Konz. ca. 1 %
1,93 für hohe Konzen-
trationen vorge-
schlagen
2~85 hohe Konz. 0,003
4~0 niedr.Konz • 0,02
.,..
"
Stevens 1954 40 2,94 .,. 99~ 5 0,005
3,9 < 1,0 0,003
Gaunt 1953
f
46 2,95 ,.99,5 0,003
1954
Gaunt 1955 41 1,45 45 - 55 0,06
3,98 o - 0,8 0,003
Hoffmann 1955 42 1,96 Messung dünner
Wasserschichten
Silbermann 1955 43 1,47 o - 100 !E=f'(c) bis 60 %
1,47 ,99 0,005
D20 linear
1,47 <. 5 0,05
Sköldebrand 1955 44 2,95 99,5 - 99,,8 0,002
2,95 92 - 99,5 9,01
3,,83 0,015 - 0,3- 0,,002
3,83 0,3 - 3,0 0,01
Ceccaldi 1956 45 1,45 jo - 100
1959 47 1,67 >80
52 2.. 94 hohe Konz.
4,0 niedr.Konz.




v.Panthaleon 1958 49 2,9
~
stevens 1958 50 2,95 99,5 - 99,9 0,003
2.. 9+4,0 10 - 1,0 0,01 Pifferenzmessung
,'" f tbei zwei Wellen-
I
längen
2,9+4,0 o - 0,3
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Tabelle 2, BI. 2
Bemerkungen
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Abb.1: Konzentrationen von H20, HDO und D20 im Gleich-
gewicht (entnommen bei Stevens (55)).
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22 Wellenlänge [IJJ 2,5
Abb.2: Absorptionsspektren von Proben unterschiedlicher Zusammensetzung,
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Abb.3: Absorptionsspektren von Proben unterschiedlicher Zusammensetzun&
gemessen gegen Standardwasser mit 99,751 Mol% D20, 0,5 cm Quarz _
küvette, Spalt< 0,1 mm.
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Abb.4: Absorptionsspektrum einer Probe mit 2,8 Mol% D20, gemessen gegen Wasser mit























2{.6 2,48 2,50 Wellenlänge [JJ]
Abb.5: Absorptionsspektren eines 99,3 Mol%igem D20, bei ver-schiedenen Spaltbreiten gegen Standardwasser 99,751 Mol%
D20 gemessen.1 cm Quarzküvette,
* dieses Spektrum wurde mit einer 0,5 cm Quarzküvette auf-
genommen.
















Abb.6: Eichkurve für Proben mit 99,2 bis 99,70Mo1% D 0,
2,48~, Spalt 0,3 mm, Raumtemperatur 22 C, Mes§ung
gegen Standardwasser mit 99,751 Mol% D20
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1;4 1,5 1,6 1,7 Wellenlänge [JJ
Abb.7: Absorptionsspektren von Proben mit 96,2, 97,7 und 98,4





















Abb.8: Eichkurve für Wasserproben mit 9d bis 100 Mol% D20, 1,67~Spalt 0,02 mm Raumtemperatur 24 C, 1 cm Quarzküvette,


















',1 1,2 1,3 Wellenlänge [JJJ 1,4
Abb.9: Absorptionsspektren von Proben mit 0,015 (natürliche Iso-
'topenzusammensetzung), 35 und 66 Mol% D?O, Messung gegen
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Abb.10: Eichkurve für Wasserproben mit 0-100 Mol% D20, 1,21 gSpalt 0,01 mm, 1 cm Quarzküvette, Raumtemperatur 22 C,
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Abb.11: Absorptionsspektren von Proben mit 0-11 Mol% D20, Messung gegen Wasser mit natürlicher








































Abb.13: Abhängigkeit des molaren Extinktionskoeffizienten von der
Temperatur bei 2,48 ~, Spalt 0,3 mm, 99,2 bis 99,7 Mol%-























Abb.14: Abhängigkeit des molaren Extinktionskoeffizienten von









14 16 18 20 22 24 26 28 [oC] T
Abb.15: Abhängigke~t des Quotienten der Extinktionen bei 22 oe
und bei T e von der Temperatur bei 1,21 ~, Spalt 0,01 mm,
für zwei verschiedene Konzentrationen. Messung gegen





Küvettensystem, etwa natürliche Größe.
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Abb.17: Küvettensystem
